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DP72

操作手冊

如何開啟DP72拍照畫面

選擇桌面上的cellSens Entry快捷鍵

cellSens Entry 拍照操作畫面

呈現/取消預覽視窗

拍照選鈕

曝光值設定視窗
Manual        : 手動曝光
Automatic     : 自動曝光
SFL           : 高亮度螢光曝光
Exposure time : 調整曝光時間
Sensitivity   : 感光度選擇

影像白平衡

影像黑平衡

影像解析度設定
Live/Movie    : 預覽視窗/錄影解析度
Snap          : 拍照解析度

: 選取感興趣區塊
: 只呈現感興趣區塊
: 預覽視窗與拍照解析度相同

拍照操作畫面

降低雜訊設定
Snapshot      : 設定拍照時加總平均張數
Live          : 設定預覽時加總平均張數

Live image quality :預覽視窗品質設定
高 中 低

Custom grayscale   :灰階設定
Contrast           :對比設定

明視野-選擇20x並調整曝光值
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藍螢光-選擇20x並調整曝光值

1.645 204.8

綠螢光-選擇20x並調整曝光值

合併螢光影像 量測及燒錄功能

標定尺規 設定尺規模式



2012/1/10

3

調整亮度、RGB、對比 呈現ROI視窗

鏡頭設定

注意 : 不可更改任何設定!!!!


